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［摘　 要］ 　 为了有效控制泰拉霉素原料及注射液的产品质量，研制了泰拉霉素国家对照品。 采用

精制后的泰拉霉素为原料进行本批对照品的研制，原料分装后进行质量检测及均匀性评价，并标定

含量。 采用红外分光光度法、费休氏水分测定法等对其进行理化分析，利用高效液相色谱法进行有

关物质测定及均匀性检验，采用质量平衡法进行标准物质含量计算，并通过差示扫描量热法对质量

平衡法的准确性进行验证。 研制的泰拉霉素国家对照品的含量为 ９８． ３％ ，采用多种不同方法对本

品进行定性与定量研究，确保了国家标准物质标定结果的准确性。 本对照品可用于泰拉霉素原料

及注射液的鉴别与含量测定，对于提高和保证兽药产品质量具有重要意义。
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　 　 泰拉霉素是由美国辉瑞动物保健公司开发的

动物专用新型大环内酯类抗生素，主要用于治疗牛

和猪呼吸系统感染性疾病［１ － ２］，目前临床上广泛应

用的制剂为泰拉霉素注射液。 泰拉霉素由 １５ 元氮

杂内酯环（泰拉霉素 Ａ）和 １３ 元氮杂内酯环（泰拉

霉素 Ｂ）两种同分异构体组成［３］，该两种同分异构

体均是泰拉霉素中的抗菌活性成分，原料药中泰拉

霉素 Ｂ 含量较少，但泰拉霉素 Ａ 与泰拉霉素 Ｂ 这

两个异构体在溶液中易发生转化，且处于平衡，需
要以两个异构体之和对含量进行控制。 目前，各国

药典均未收载泰拉霉素原料药及相关制剂的质量

标准，均无泰拉霉素国家标准物质供应，调研发现，
在企业内部质量控制过程中，多使用自制工作对照

品。 因此，为了更好地对产品进行质量控制，研制

了泰拉霉素国家对照品，对于泰拉霉素原料及注射

液的生产及质量控制具有重要意义。
１　 仪器与试药

１． １ 　 仪 器 　 ｅ２６９５ 型高效液相色谱仪 （美国

Ｗａｔｅｒｓ公司）；２４８９ 型紫外检测器（美国 Ｗａｔｅｒｓ 公

司）；２９９８ 型二极管阵列检测器 （美国 Ｗａｔｅｒｓ 公

司）；ＡＵＴＯＰＯＬ Ｖ 型自动旋光仪（美国 Ｒｕｄｏｌｐｈ 公

司）；ＴＥＮＳＯＲ ２７ 型傅里叶变换红外光谱仪（德国

Ｂｒｕｋｅｒ 公司）；７８９０Ａ 型气相色谱仪（美国 Ａｇｉｌｅｎｔ
公司）；ＡＸ２０５ 型电子天平 （美国 Ｍｅｔｔｌｅｒ 公司）；
７０１ＫＦ 型水分测定仪（瑞士 Ｍｅｔｒｏｈｍ 公司）； ＤＳＣ
Ｑ２００ 型差示扫描量热仪（美国 ＴＡ 公司）。
１． ２　 试 药　 原始发明厂泰拉霉素工作对照品（含
量 ９９． ０％ ，美国 Ｚｏｅｔｉｓ 公司）；泰拉霉素原料由

Ｚｏｅｔｉｓ公司生产；甲醇、乙腈（色谱纯，德国 Ｍｅｒｋ 公

司）；磷酸二氢钾（分析纯，中国上海源叶公司）；实
验用水为超纯水。
２　 方法与结果

２． １　 样品制备　 将精制后的泰拉霉素原料分装于

棕色安瓿瓶中，每支 １００ ｍｇ，置于 ５ ℃冰箱储存，作
为待标品，经理化分析、标定含量后贴签入库，作为

国家对照品发放。
２． ２ 　 比旋度 　 取待标品适量，用乙腈溶解制成

４０ ｍｇ ／ ｍＬ的溶液，采用钠光谱 Ｄ 线（５８９ ｎｍ），测定

待标品溶液旋光度，测定结果为 － ２５°。
２． ３　 红外光谱鉴别　 分别取待标品与泰拉霉素工

作对照品适量，用溴化钾压片，测定二者红外光吸

收图谱，结果为二者红外光吸收图谱一致（图 １ ～
图 ２）。

图 １　 泰拉霉素工作对照品红外光谱图

Ｆｉｇ． １　 Ｉｎｆｒａｒｅｄ ｓｐｅｃｔｒｕｍ ｏｆ ｔｕｌａｔｈｒｏｍｙｃｉｎ

ｗｏｒｋｉｎｇ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｓｕｂｓｔａｎｃｅ

图 ２　 本批泰拉霉素对照品红外光谱图

Ｆｉｇ ２　 Ｉｎｆｒａｒｅｄ ｓｐｅｃｔｒｕｍ ｏｆ ｔｈｉｓ ｂａｔｃｈ ｏｆ

ｔｕｌａｔｈｒｏｍｙｃｉｎ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｓｕｂｓｔａｎｃｅ

２． ４　 有关物质

２． ４． １ 　 液 相 色 谱 条 件 　 色谱柱 Ｋｒｏｍａｓｉｌ Ｃ１８

（４． ６ ｍｍ × １５０ ｍｍ， ３． ５ μｍ）； 以甲醇 － 乙腈

－ ０． ０７５ ｍｏｌ ／ Ｌ 磷 酸 二 氢 钾 溶 液 （ ｐＨ ７． ０ ）
（４５∶ ２５∶ ３０）为流动相；流速 １． ０ ｍＬ ／ ｍｉｎ；检测波长

２０５ ｎｍ； 柱温 ４０ ℃。 待标品溶液质量浓度为

２ ｍｇ ／ ｍＬ，进样体积为 ２５ μＬ。 采用自身对照法计

算有关物质，测得总有关物质量为 １． ３８％ 。
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２． ４． ２ 　 方法专属性　 按照上述方法，在待标品溶

液中加入 １ ｍｏｌ ／ Ｌ 盐酸溶液，室温破坏 ２ ｈ 进行酸

降解；在待标品溶液中加入 １ ｍｏｌ ／ Ｌ 氢氧化钠溶液，
室温破坏 ２ ｈ 进行碱降解；在待标品溶液中加入

３％双氧水溶液，室温破坏 ２ ｈ 进行氧化降解；将待

标品在 １２０ ℃放置 ８ ｈ 进行高温降解；将待标品在

５０００ ｌｘ 光照下放置 ８ ｈ 进行光照降解。 分别测定

各种破坏性试验条件下待标品的有关物质，并采用

二极管阵列检测器，进行峰纯度检查。 破坏性试验

结果见表 １，结果表明，酸、碱、氧化降解均易增加杂

质含量，提示样品应避免接触强酸、强碱、氧化剂

等，以防止产生过量杂质。 各条件下主峰均可与相

邻峰实现良好分离，且各杂质峰纯度角度均小于阈

值，为单一物质峰，降解产物不干扰主峰测定，表明

方法专属性良好。

表 １　 破坏性试验结果

Ｔａｂ １　 Ｒｅｓｕｌｔｓ ｏｆ ｄｅｓｔｒｕｃｔｉｖｅ ｔｅｓｔｓ
降解条件 分离度 杂质保留时间 ／ ｍｉｎ 杂质纯度角度 杂质纯度阈值 最大单一杂质 ／ ％ 总杂质 ／ ％

酸 ３． ３

３． ４２８ １． ４４３ ４． ０１４

４． ０６３ ４． ３７７ ４． ４２２

５． ７３２ ４． ３７５ ４． ６５３

２１． ５ ３１． ０

碱 ２． ９

５． ３７６ ２． ６４５ ６． ５４４

７． ０４８ ２． １９７ ５． ２９２

９． １６２ １． ５９７ ５． １９０

２． ４ ６． ０

氧化 ３． ２

５． ９１８ ４． ７５８ ５． ９５９

６． ９１３ ３． ２２８ ４． ３９９ ２１． ３ ２３． ５

高温 ３． ２

７． ０１７ ５． ７４３ ９． １２７

８． ００１ ５． ２６９ ８． ８３６

１７． ５２９ １９． ２２７ ２２． ３１０

１． ４ ２． ０

光照 ２． ５

７． ３４９ ７． ９２６ １２． ２９４

１０． ９９２ ２１． ６００ ２８． １４０

１８． １５７ １６． ４４９ １７． ６４８

１． ０ １． ７

２． ４． ３　 检测限　 将 ２ ｍｇ ／ ｍＬ 的溶液进一步稀释为

１ μｇ ／ ｍＬ 的检测限溶液，测定信噪比。 检测限溶液

信噪比为 ３ ∶ １，表明该方法泰拉霉素的检测限

为１ μｇ ／ ｍＬ。
２． ４． ４　 线性与范围　 配制 １０ ｍｇ ／ ｍＬ 的贮备液，经
一系列精密稀释，分别制成 ５０００、２０００、１０００、４００、
１００、１０、２ μｇ ／ ｍＬ 的溶液，采集色谱图，以峰面积与

浓度作图，用最小二乘法进行线性回归。 峰面积与

浓度线性方程为：ｙ ＝ ３４１４． ７ ｘ － ５８８１． ９，ｒ ＝ １。 表

明在 ２ ～ ５０００ μｇ ／ ｍＬ 范围内浓度与峰面积具有良

好的线性关系。

２． ４． ５　 溶液稳定性 　 将溶液于室温放置 １２ ｈ，期
间不同时间进样采集色谱图，考察峰面积变化情

况。 溶液稳定性结果见表 ２，峰面积 １２ ｈ 内 ＲＳＤ 为

１． ６％ ，小于 ２． ０％ ，表明该溶液室温放置 １２ ｈ 稳定

性良好。
２． ５　 液相色谱鉴别　 分别取待标品与泰拉霉素工

作对照品适量，按照 ２． ４． １ 项下色谱条件，测定二

者主峰的保留时间，结果为样品高效液相色谱图主

峰保留时间与泰拉霉素工作对照品的保留时间一

致，且溶剂空白对泰拉霉素测定无干扰 （图 ３ ～
图 ５）。

·７３·
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表 ２　 溶液稳定性结果

Ｔａｂ ２　 Ｒｅｓｕｌｔｓ ｏｆ ｓｏｌｕｔｉｏｎ ｓｔａｂｉｌｉｔｙ ｔｅｓｔ
时间 ／ ｈ 峰面积 ＲＳＤ ／ ％

０ ５４３９４７８

１ ５５３０１１２

２ ５５８６４１１

３ ５６８２１６６

４ ５６５６５１２

５ ５６３０８７６

６ ５５４０６０１

７ ５４７２８５２

８ ５４５６７０７

９ ５４６４００６

１０ ５４４０６１７

１１ ５４５０４２９

１２ ５４１９５５１

１． ６

图 ３　 溶剂空白液相色谱图

Ｆｉｇ ３　 Ｌｉｑｕｉｄ ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｍ ｏｆ ｓｏｌｖｅｎｔ ｂｌａｎｋ

图 ４　 泰拉霉素工作对照品液相色谱图

Ｆｉｇ． ４　 Ｌｉｑｕｉｄ ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｍ ｏｆ ｔｕｌａｔｈｒｏｍｙｃｉｎ

ｗｏｒｋｉｎｇ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｓｕｂｓｔａｎｃｅ

２． ６　 水分　 按照《中国兽药典》２０２０ 年版一部附

录 ０８３２ 费休氏法，取待标品 ３． ０ ｇ，精密称定，置于

水分测定仪中，测定水分含量，结果为 ０． １９％ 。

图 ５　 本批泰拉霉素对照品液相色谱图

Ｆｉｇ ５　 Ｌｉｑｕｉｄ ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｍ ｏｆ ｔｈｉｓ ｂａｔｃｈ ｏｆ

ｔｕｌａｔｈｒｏｍｙｃｉｎ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｓｕｂｓｔａｎｃｅ

２． ７　 炽灼残渣 　 按照《中国兽药典》２０２０ 年版一

部附录 ０８４１ 炽灼残渣检查法，精密称取本品１． ０ ｇ，
置坩埚中，于 ７５０ ℃下炽灼至恒重，计算遗留残渣

量，结果为 ０． ０９％ 。
２． ８　 残留溶剂　 采用气相色谱法检测待标品合成

工艺中使用的有机溶剂（庚烷、二氯甲烷、异辛烷）
残留量。 以 ＤＢ －６２４ 毛细管柱（３０ ｍ × ０． ３２ ｍｍ，
１． ８ μｍ） 为分离柱，以氮气为载气，柱温采用程序

升温，起始温度 ４０ ℃，维持 ５ ｍｉｎ，再以 ２０ ℃ ／ ｍｉｎ
的速率升温至 ９０ ℃，立刻以 ３０ ℃ ／ ｍｉｎ 的速率升温

至 ２２５ ℃，维持 ２ ｍｉｎ。 顶空进样，平衡温度１０５ ℃，
顶空平衡时间 ６０ ｍｉｎ，供试品溶液的质量浓度为

３０ ｍｇ ／ ｍＬ。 采用外标法以峰面积计算。 样品残留

溶剂中仅检出异辛烷，残留量 ０． ０１％ （图 ６ ～图 ８）。

图 ６　 溶剂空白气相色谱图

Ｆｉｇ ６　 Ｇａｓ ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｍ ｏｆ ｓｏｌｖｅｎｔ ｂｌａｎｋ

２． ９　 均匀性评估　 随机抽取待标品 １０ 支，每支取

样 ２ 次进行测定，采用高效液相色谱法，按照 ２． ４． １
项下色谱条件，取本品 ２０ ｍｇ，精密称定，制成质量

·８３·
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图 ７　 异辛烷气相色谱图

Ｆｉｇ． ７ Ｇａｓ ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｍ ｏｆ ｉｓｏｏｃｔａｎｅ

图 ８　 本批泰拉霉素对照品气相色谱图

Ｆｉｇ ８　 Ｇａｓ ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｍ ｏｆ ｔｈｉｓ ｂａｔｃｈ ｏｆ

ｔｕｌａｔｈｒｏｍｙｃｉｎ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｓｕｂｓｔａｎｃｅ

浓度为 ２ ｍｇ ／ ｍＬ 的溶液。 以单位质量峰面积为结

果，采用单因素方差分析法对测定结果进行均匀性

评估。 样品间自由度为 ９，样品内自由度为 １０，在
约定自由度水平 α ＝０． ０５ 的显著水平下，计算临界

值 Ｆ０． ０５（９，１０），计算结果与查表得到的 Ｆ 临界值 ３． ０２
比较，若计算值小于 ３． ０２，则表明在 α ＝ ０． ０５ 的显

著水平下，样品是均匀的。 计算得样品均匀性单因

素方差分析结果统计量 Ｆ 为 ２． ６０，小于 ３． ０２，表明

研制的本批对照品均匀性良好，符合国家标准物质

研制的要求。
２． １０　 含量测定

２． １０． １ 　 质量平衡法　 根据质量平衡法的计算方

法，采用以下公式计算泰拉霉素的含量：（１ － 有关

物质） × （１ － 水分 － 残留溶剂 － 炽灼残渣） ×

１００％ 。 根据质量平衡法计算公式，计算得泰拉霉

素含量为 ９８． ３％ 。
２． １０． ２ 　 差示扫描量热法　 采用差示扫描量热法

对质量平衡法赋值结果进行验证。 以不同升温速

率，在 １７５ ～ ２１０ ℃温度范围内测定待标品中泰拉

霉素的含量，结果见表 ３，不同升温速率对测定结果

影响不大。 ＤＳＣ 法升温速率一般低于 １ ℃ ／ ｍｉｎ 时，
体系接近平衡态，但有时为了节省时间和避免分

解，可以用更快的升温速率，较快的升温速率有利

于将分解效应与熔融效应分离。 考虑到 １ ℃ ／ ｍｉｎ
升温速率图谱基线不平衡，因此选取了 ２ ℃ ／ ｍｉｎ 和

５ ℃ ／ ｍｉｎ 的升温速率进行多次测定，泰拉霉素含量

为 ９８． ５％ ，结果见表 ４，图谱见图 ９。

表 ３　 不同升温速率样品含量

Ｔａｂ ３　 Ｓａｍｐｌｅ ｃｏｎｔｅｎｔ ａｔ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｈｅａｔｉｎｇ ｒａｔｅｓ
升温速率 ／ （℃ ／ ｍｉｎ） 含量 ／ ％

１ ９８． ４２

２ ９８． ４６

３ ９８． ４３

４ ９８． ５２

５ ９８． ５０

表 ４　 样品差示扫描量热法测定结果

Ｔａｂ ４　 Ｒｅｓｕｌｔｓ ｏｆ ＤＳＣ

升温速率 ／
（℃ ／ ｍｉｎ） 称样量 ／ ｍｇ 含量 ／ ％ 平均含量 ／ ％ ＲＳＤ ／ ％

２

５

２． ９１ ９８． ４６

２． １０ ９８． ５１

２． ５１ ９８． ４８

２． ７９ ９８． ５０

２． ５４ ９８． ５２

２． ７７ ９８． ５５

９８． ５ ０． ０３

３　 讨论与结论

化学标准物质的定值目前较为普遍的方法是

质量平衡法，其能够直接溯源到国际单位制中的质

量单位，是国际上标准物质定值推荐的常用方

法［４ － ５］。 该方法赋值结果准确，但受影响因素较

多，往往需要采用其他方法对质量平衡法的赋值结

·９３·
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图 ９　 本批泰拉霉素对照品差示扫描量热法图谱

Ｆｉｇ ９　 ＤＳＣ ａｔｌａｓ ｏｆ ｔｈｉｓ ｂａｔｃｈ ｏｆ ｔｕｌａｔｈｒｏｍｙｃｉｎ

ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｓｕｂｓｔａｎｃｅ

果进行验证［６］。 差示扫描量热（ＤＳＣ）法是研究应

用最广泛的热分析技术之一，具备快速采集、操作

简便等特点，越来越广泛地应用于标准物质的定值

中［７ － ８］。 本研究针对泰拉霉素样品的特点，在标定

国家兽药标准物质的过程中，采用质量平衡法、差
示扫描量热法分别对泰拉霉素进行定值与验证，确
保定值结果的准确性。

本研究研制了泰拉霉素国家对照品，采用质量

平衡法与差示扫描量热法两种不同原理的定值方

法测定泰拉霉素含量， 结果分别为 ９８． ３％ 和

９８ ５％ ，两种方法标定结果基本一致，相互验证，可
以保证定值的准确性。 由于质量平衡法是世界卫

生组织推荐的药品标准物质定值方法，能够更准确

地反映本品的真实含量，因此，以质量平衡法的结

果进行赋值，可作为国家对照品用于泰拉霉素及其

制剂的含量测定。
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